	Fachhochschule Ulm

Labor: Werkstofftechnik
	Vers.- Leiter: Tobias Beller
	Sem : 
	FZ 2

	
	Mitarbeiter : Markus Vogt
	Gruppe:
	2

	
	Berichter: A/B
	Vers. – Datum:
	25.11.2004

	Versuchs Nr.: 1
	Versuchsbezeichnung: 

Zugversuch
	Note:
	


Zugversuch nach DIN EN 10002-1 an metallischen Werkstoffen

Mit Hilfe des Zugversuchs werden in der Industrie technologisch mechanische Eigenschaften des Werkstoffs unter Zugbelastung ermittelt.  

z.B: lässt sich mit Hilfe des Streckgrenzenverhältnisses (SV= Reh/RM)  die plastische Verformbarkeit berechnen. 

· großes Streckgrenzenverhältnis (fast 1) =  spröder Werkstoff , nur elastische Verformbarkeit ( Federstahl

· kleines Streckgrenzenverhältnis = Werkstoff mit guter plastischer Verformbarkeit, z.B. Kotflügelblech, Tiefziehteile.

Bruchdehnung

Die Bruchdehnung ist die Verlängerung der Probe, bezogen auf die Probenlänge. Wird als die plastische Gesamtdehnung gesehen.

Streckgrenze

Wenn ein Werkstoff eine Streckgrenze aufweist, erfolgt eine plastische Verformung ohne Kraftzunahme.

E – Modul

Verhältnis der Spannung zur Dehnung im elastischen Bereich, d.h Verhältnis konstant. Gibt den Widerstand gegen elastische Verlängerung an. 

	Name: Tobias Beller, Markus Vogt
	Sem: FZ 2
	Dat.: 09.12.2004
	Vers.: 9
	Blatt: 3


	Wert
	Spannung o´
	Dehnung e
	E - Modul
	Verlängerung

	1
	21,9
	0,02000
	109500
	0,007

	2
	43,7
	0,04000
	109250
	0,014

	3
	66,9
	0,06000
	111500
	0,021

	4
	92,1
	0,08000
	115125
	0,028

	5
	116,9
	0,08571
	136383
	0,03

	6
	140,7
	0,11429
	123113
	0,04

	7
	164,4
	0,14286
	115080
	0,05

	8
	187,6
	0,17143
	109433
	0,06

	9
	212,36
	0,17143
	123877
	0,06

	10
	234,8
	0,20000
	117400
	0,07

	11
	257,8
	0,22857
	112788
	0,08

	12
	280,8
	0,22857
	122850
	0,08

	13
	302,2
	0,25714
	117522
	0,09

	14
	323,4
	0,28571
	113190
	0,1

	15
	390,4
	0,34286
	113867
	0,12

	16
	343,9
	0,31429
	109423
	0,11

	17
	427,9
	0,40000
	106975
	0,14

	18
	458,3
	0,45714
	100253
	0,16

	19
	482,8
	0,51429
	93878
	0,18

	20
	502,4
	0,54286
	92547
	0,19


Errechneter E – Modul Mittelwert   = 116929 N/mm²

	Name: Tobias Beller, Markus Vogt
	Sem: FZ 2
	Dat.: 09.12.2004
	Vers.: 9
	Blatt: 4
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	Name: Tobias Beller, Markus Vogt
	Sem: FZ 2
	Dat.: 09.12.2004
	Vers.: 9
	Blatt: 5


	Wert
	Spannung o´
	Dehnung e
	E - Modul
	Verlängerung

	1
	13,39
	0,0200
	66971
	0,007

	2
	27,05
	0,0400
	67622
	0,014

	3
	39,93
	0,0600
	66548
	0,021

	4
	52,99
	0,0800
	66240
	0,028

	5
	64,71
	0,0857
	75494
	0,03

	6
	76,45
	0,1143
	66892
	0,04

	7
	86,86
	0,1429
	60803
	0,05

	8
	96,45
	0,1714
	56265
	0,06

	9
	105,08
	0,1714
	61295
	0,06

	10
	112,60
	0,2000
	56299
	0,07

	11
	119,21
	0,2286
	52154
	0,08

	12
	124,88
	0,2286
	54637
	0,08

	13
	129,56
	0,2571
	50385
	0,09

	14
	134,05
	0,2857
	46918
	0,1

	15
	144,83
	0,3429
	42243
	0,12

	16
	137,71
	0,3143
	43816
	0,11


Errechneter E – Modul Mittelwert = 58411 N/mm²

	Name: Tobias Beller, Markus Vogt
	Sem: FZ 2
	Dat.: 09.12.2004
	Vers.: 9
	Blatt: 6
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Spannungs Dehnungs Schaubild
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Tabelle1

		Wert		Spannung o´		Dehnung e		E - Modul		Verlängerung

		1		21.9		0.02000		109500		0.007

		2		43.7		0.04000		109250		0.014

		3		66.9		0.06000		111500		0.021

		4		92.1		0.08000		115125		0.028

		5		116.9		0.08571		136383		0.03

		6		140.7		0.11429		123113		0.04

		7		164.4		0.14286		115080		0.05

		8		187.6		0.17143		109433		0.06

		9		212.36		0.17143		123877		0.06

		10		234.8		0.20000		117400		0.07

		11		257.8		0.22857		112788		0.08

		12		280.8		0.22857		122850		0.08

		13		302.2		0.25714		117522		0.09

		14		323.4		0.28571		113190		0.1

		15		390.4		0.34286		113867		0.12

		16		343.9		0.31429		109423		0.11

		17		427.9		0.40000		106975		0.14

		18		458.3		0.45714		100253		0.16

		19		482.8		0.51429		93878		0.18

		20		502.4		0.54286		92547		0.19
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Spannungs Dehnungs Diagramm Probe 6
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Tabelle1

		Wert		Spannung o´		Dehnung e		E - Modul		Verlängerung

		1		21.9		0.02000		109500		0.007

		2		43.7		0.04000		109250		0.014		116929

		3		66.9		0.06000		111500		0.021

		4		92.1		0.08000		115125		0.028

		5		116.9		0.08571		136383		0.03

		6		140.7		0.11429		123113		0.04

		7		164.4		0.14286		115080		0.05

		8		187.6		0.17143		109433		0.06

		9		212.36		0.17143		123877		0.06

		10		234.8		0.20000		117400		0.07

		11		257.8		0.22857		112788		0.08

		12		280.8		0.22857		122850		0.08

		13		302.2		0.25714		117522		0.09

		14		323.4		0.28571		113190		0.1

		15		390.4		0.34286		113867		0.12

		16		343.9		0.31429		109423		0.11

		17		427.9		0.40000		106975		0.14

		18		458.3		0.45714		100253		0.16

		19		482.8		0.51429		93878		0.18

		20		502.4		0.54286		92547		0.19
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Tabelle2

		Wert		Spannung o´		Dehnung e		E - Modul		Verlängerung								Kraft

		1		13.39		0.0200		66971		0.007								114.56

		2		27.05		0.0400		67622		0.014								231.35

		3		39.93		0.0600		66548		0.021								341.51

		4		52.99		0.0800		66240		0.028		58411						453.24

		5		64.71		0.0857		75494		0.03								553.46

		6		76.45		0.1143		66892		0.04								653.86

		7		86.86		0.1429		60803		0.05								742.93

		8		96.45		0.1714		56265		0.06								824.97

		9		105.08		0.1714		61295		0.06								898.73

		10		112.60		0.2000		56299		0.07								963.05

		11		119.21		0.2286		52154		0.08								1019.6

		12		124.88		0.2286		54637		0.08								1068.13

		13		129.56		0.2571		50385		0.09								1108.14

		14		134.05		0.2857		46918		0.1								1146.55

		15		144.83		0.3429		42243		0.12								1238.76

		16		137.71		0.3143		43816		0.11								1177.81





Tabelle2
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Spannungs Dehnungs Diagramm Probe 6
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